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DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE URÉIA NO ARLA 32 
 

As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade. 

1.OBJETIVO 
 
Fornecer orientação sobre método prático e rápio para verificação da  concentração 
de uréia no Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo – ARLA 32. 
 

                      
 
2. DESENVOLVIMENTO  
 
A norma ABNT NBR ISO 22241-1: 2011 ( ISO 2241 ) padroniza que a concentração 
de uréia em ARLA 32  deve se situar entre 31,8 % ( min ) e 33,2 % ( Max ). 
 
A utilização de refratômetros portáteis utilizados tem se mostrado úteis na 
determinação da concentração de uréia em ARLA 32. Há vários modelos de 
refratômetros portáteis no mercado dos mais simples que indicam de forma 
aproximada os níveis de uréia no ARLA 32 servindo como teste “passa/não passa” 
até os mais aprimorados que indicam em visor digital a concentração precisa de 
uréia no produto. 

                      
O uso de refratômetros para monitoração da concentração de uréia em ARLA 32 
pode-se mostrar prática extremamente útil na averiguação de qualidade em produto 
novo bem como na monitoração do produto existente nos tanques de ARLA 32 dos 
veículos como forma de se prolongar a vida útil do sistema de pós-tratamento do gás 
de escapamento tipo SCR ( Selective Catalytic Reduction ). 
 
A PETROBRAS comercializa do Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo – 
ARLA 32 com a denominação comercial de FLUA PETROBRAS cujo  padrão de 
qualidade está inteiramente enquadrado na norma ISO 22241. 
 
O FLUA PETROBRAS é comercializado em bombonas plásticas de 18 litros, 
tambores plásticos de 200 litros e contentores plásticos de 1.000 litros. 
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